
Анотація 

Дипломний проект присвячений розробці Вихрострумовий прилад для 

двопараметрового контролю дроту. Робота виконана студентом кафедри 

«Приладів і систем неруйнівного контролю» (НТУУ «КПІ»), Пожарським 

Максимом. 

Проект обсягом 55 сторінок, складається з вступу, 4-х розділів, загальних 

висновків, списку використаної літератури, 2 графіка, 2 таблиці та 4-х додатків. 

В першому розділі проекту обгрунтовується вибір методу контролю, з 

урахуванням всіх переваг та недоліків. Другий розділ містить в собі  розрахунок 

прохідних ВСП, залежності вносимої напруги від ефективноїї магнітної 

проникності, та побудову годографів в системі MatLAB . Третій розділ містить 

опис структурної та функціональної схеми. В четвертому розділі описується вибір 

елементної бази, а також розробку електричної схеми та схеми живлення. 

Дипломний проект виконано відповідно до поставленого завдання. Даний 

прилад можна застосовувати у промисловості для контролю мідного дроту 

(прутків) діаметром 20мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


