
Анотація 

Ультразвук, що використовується у засобах неруйнівного контролю та 

медичної діагностики, є, в першу чергу, носієм інформації (на відміну від 

технологічного ультразвуку), тому він має незначну інтенсивність.  

Існуючі в даний час методи дослідження брахіоцефальних артерій не 

дозволяють детально оцінити кількісні характеристики кровотоку. Тому 

розробка нового зразка УЗ датчику для дослідження сонної артерії є 

актуальною. 

В даному бакалаврському проекті розкрито суть методу доплерівського 

вимірювання швидкості крові. 

Зроблено аналітичний огляд ультразвукових хвиль, характеристик 

біологічних середовищ та ефекта Доплера. 

Проведено розрахунок акустичного тракту, розроблена конструкція 

перетворювача та розглянута технологія виготовлення перетворювача. В 

конструкції датчику використано роздільно-сумісний перетворювач. Також 

розраховані вузли принципової схеми, проведено розрахунок похибок, та 

зроблено висновки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


